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委托单位 烟台润达垃圾处理运营有限公司 

 

 
 

地址 山东省烟台市开发区金沙江路 88 号 

 

 

 

检测类别 焚烧炉废气 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

编制 
 

 
审核 

 

 

  

      

批准 
 

 
日期 2020/12/25 

 

  

姓名 阎蕾     

职务 质量负责人（环境）     

      

      

      

  

采样日期 2020 年 12 月 08~09 日 检测日期 2020 年 12 月 08 日~12 月 25 日 
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样品信息： 

检测类别 检测点 采样人 采样方式 

焚烧炉废气 详见（1） 林国玉、王嘉晖 连续 

 

受检单位名称 烟台润达垃圾处理运营有限公司 

受检单位地址 山东省烟台市开发区金沙江路 88 号 

 

检测结果： 

（1）焚烧炉废气 

检测项目 

结果 排气

筒 

高度

m 

检测点 1#炉 

检测日期 
2020.12.09 

第一次 第二次 第三次 平均值 

二氧化硫 
实测浓度 mg/m3 35 48 9 31 

80 

折算浓度 mg/m3 28 41 8 26 

氮氧化物 
实测浓度 mg/m3 230 277 266 178 

折算浓度 mg/m3 168 234 237 213 

一氧化碳 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

 

检测项目 

结果 

排气

筒高

度 m 

检测点 1#炉 

检测日期 
2020.12.09 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405009 QDMB2405010 QDMB2405011 / 

颗粒物 
实测浓度 mg/m3 1.3 1.2 1.8 1.4 

80 
折算浓度 mg/m3 1.0 1.1 1.6 1.2 
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焚烧炉废气 

检测项目 

结果 

排气筒

高度 m 

检测点 1#炉 

检测日期 
2020.12.09 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405006 QDMB2405007 QDMB2405008 / 

氯化氢 
实测浓度 mg/m3 5.24 2.76 3.54 3.85 

80 
折算浓度 mg/m3 4.03 2.42 3.22 3.22 

 

检测项目 

结果 

排气筒

高度 m 

检测点 1#炉 

检测日期 
2020.12.09 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405012 QDMB2405013 QDMB2405014 / 

汞 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

80 
折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 
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焚烧炉废气 

检测项目 

结果 

排气筒 

高度 m 

检测点 1#炉 

检测日期 
2020.12.09 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405003 QDMB2405004 QDMB2405005 / 

铬 
实测浓度 mg/m3 1.86×10-1 3.63×10-1 2.3×10-3 1.84×10-1 

80 

折算浓度 mg/m3 1.71×10-1 3.16×10-1 2.2×10-3 1.63×10-1 

锰 
实测浓度 mg/m3 7.08×10-3 1.98×10-1 5.6×10-4 6.85×10-2 

折算浓度 mg/m3 6.50×10-3 1.73×10-1 5.3×10-4 6.00×10-2 

钴 
实测浓度 mg/m3 1.37×10-3 2.86×10-3 4.7×10-5 1.43×10-3 

折算浓度 mg/m3 1.26×10-3 2.48×10-3 4.4×10-5 1.26×10-3 

镍 
实测浓度 mg/m3 7.75×10-2 1.85×10-1 2.0×10-3 8.85×10-2 

折算浓度 mg/m3 7.11×10-2 1.61×10-1 1.8×10-3 7.80×10-2 

铜 
实测浓度 mg/m3 2.6×10-3 3.7×10-3 7×10-4 2.3×10-3 

折算浓度 mg/m3 2.4×10-3 3.2×10-3 6×10-4 2.1×10-3 

砷 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

镉 
实测浓度 mg/m3 2.2×10-5 8.1×10-5 4.1×10-5 4.8×10-5 

折算浓度 mg/m3 2.0×10-5 7.1×10-5 3.9×10-5 4.3×10-5 

锑 
实测浓度 mg/m3 ND 4.39×10-4 ND 1.53×10-4 

折算浓度 mg/m3 ND 3.82×10-4 ND 1.34×10-4 

铅 
实测浓度 mg/m3 5×10-4 7×10-4 3×10-4 5×10-4 

折算浓度 mg/m3 5×10-4 6×10-4 3×10-4 5×10-4 

铊 
实测浓度 mg/m3 ND 2.1×10-5 ND 1.0×10-5 

折算浓度 mg/m3 ND 1.9×10-5 ND 9×10-6 
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焚烧炉废气 

检测项目 

结果 排气

筒 

高度

m 

检测点 2#炉 

检测日期 
2020.12.08 

第一次 第二次 第三次 平均值 

二氧化硫 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

80 

折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

氮氧化物 
实测浓度 mg/m3 233 227 262 241 

折算浓度 mg/m3 231 223 243 232 

一氧化碳 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

 

检测项目 

结果 

排气

筒高

度 m 

检测点 2#炉 

检测日期 
2020.12.08 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405030 QDMB2405031 QDMB2405032 / 

颗粒物 
实测浓度 mg/m3 1.4 1.1 1.3 1.3 

80 
折算浓度 mg/m3 1.4 1.0 1.1 1.2 

 

检测项目 

结果 

排气

筒高

度 m 

检测点 2#炉 

检测日期 
2020.12.08 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405027 QDMB2405028 QDMB2405029 / 

氯化氢 
实测浓度 mg/m3 1.65 3.28 2.77 2.51 

80 
折算浓度 mg/m3 1.65 3.01 2.35 2.34 
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焚烧炉废气 

检测项目 

结果 

排气

筒高

度 m 

检测点 2#炉 

检测日期 
2020.12.08 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405033 QDMB2405034 QDMB2405035 / 

汞 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

80 
折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

 

检测项目 

结果 
排气

筒 

高度

m 

检测点 2#炉 

检测日期 
2020.12.08 

第一次 第二次 第三次 平均值 

样品编号 QDMB2405024 QDMB2405025 QDMB2405026 / 

铬 
实测浓度 mg/m3 1.3×10-3 1.0×10-3 1.2×10-3 1.2×10-3 

80 

折算浓度 mg/m3 1.2×10-3 1.0×10-3 1.2×10-3 1.1×10-3 

锰 
实测浓度 mg/m3 5.2×10-4 3.5×10-4 6.5×10-4 5.1×10-4 

折算浓度 mg/m3 4.7×10-4 3.3×10-4 6.1×10-4 4.7×10-4 

钴 
实测浓度 mg/m3 2.2×10-5 1.4×10-5 1.4×10-5 1.7×10-5 

折算浓度 mg/m3 2.0×10-5 1.3×10-5 1.3×10-5 1.5×10-5 

镍 
实测浓度 mg/m3 6×10-4 4×10-4 4×10-4 5×10-4 

折算浓度 mg/m3 5×10-4 3×10-4 3×10-4 4×10-4 

铜 
实测浓度 mg/m3 8×10-4 4×10-4 4×10-4 5×10-4 

折算浓度 mg/m3 7×10-4 4×10-4 4×10-4 5×10-4 

砷 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

镉 
实测浓度 mg/m3 1.3×10-5 3.8×10-5 2.3×10-5 2.5×10-5 

折算浓度 mg/m3 1.2×10-5 3.6×10-5 2.2×10-5 2.3×10-5 

锑 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

铅 
实测浓度 mg/m3 4×10-4 4×10-4 3×10-4 4×10-4 

折算浓度 mg/m3 3×10-4 4×10-4 3×10-4 3×10-4 

铊 
实测浓度 mg/m3 ND ND ND ND 

折算浓度 mg/m3 ND ND ND ND 



检 测 报 告 
 

青岛市华测检测技术有限公司                                         青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 

报告编号 A2200203203108a 第 7 页 共 10 页 

    

注: ND 表示未检出，检出限见检测依据。 

 

仪器信息 

名称 型号 实验室编号 

离子色谱仪 CIC-D120 TTE20202295 

电子天平 XS205DU TTE20160761 

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 350X TTE20186590 

自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260 TTE20190086 

冷原子吸收测汞仪 JLBG-208 TTE20174549 
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本次检测的依据： 

产品类别 项目 检测标准编号（含年号）及（方法）名称 
检出限

mg/m3 

折算后检出限mg/m3 

第一次 第二次 第三次 

焚烧炉废

气（1#炉） 

颗粒物 HJ 836-2017 
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量

法 
1.0 0.8 0.9 1.0 

二氧化硫 HJ 57-2017 
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电

解法 
3 3 3 3 

氮氧化物 HJ 693-2014 
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电

解法 
3 3 3 3 

氯化氢 HJ 549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 0.2 0.2 0.2 0.2 

一氧化碳 HJ 973-2018 
固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电

解法 
3 3 3 3 

汞 HJ 543-2009 
固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光

光度法 (暂行) 
2.5×10-3 2.3×10-3 2.2×10-3 2.4×10-3 

铊 

HJ 657-2013 
空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 

电感耦合等离子体质谱法 

8×10-6 8×10-6 7×10-6 8×10-6 

镉 8×10-6 8×10-6 7×10-6 8×10-6 

锑 2×10-5 2×10-5 2×10-5 2×10-5 

砷 2×10-4 2×10-4 2×10-4 2×10-4 

铅 2×10-4 2×10-4 2×10-4 2×10-4 

铬 3×10-4 3×10-4 2×10-4 3×10-4 

钴 8×10-6 8×10-6 7×10-6 8×10-6 

铜 2×10-4 2×10-4 2×10-4 2×10-4 

锰 7×10-5 7×10-5 7×10-5 7×10-5 

镍 1×10-4 1×10-4 1×10-4 1×10-4 
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产品类别 项目 检测标准编号（含年号）及（方法）名称 
检出限

mg/m3 

折算后检出限mg/m3 

第一次 第二次 第三次 

焚烧炉废

气（2#炉） 

颗粒物 HJ 836-2017 
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量

法 
1.0 1.0 1.0 0.9 

二氧化硫 HJ 57-2017 
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电

解法 
3 3 3 3 

氮氧化物 HJ 693-2014 
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电

解法 
3 3 3 3 

氯化氢 HJ 549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 0.2 0.2 0.2 0.2 

一氧化碳 HJ 973-2018 
固定污染源废气   一氧化碳的测定 定电位

电解法 
3 3 3 3 

汞 HJ 543-2009 
固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光

光度法 (暂行) 
2.5×10-3 2.3×10-3 2.4×10-3 2.3×10-3 

铊 

HJ 657-2013 
空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 

电感耦合等离子体质谱法 

8×10-6 8×10-6 8×10-6 8×10-6 

镉 8×10-6 8×10-6 8×10-6 8×10-6 

锑 2×10-5 2×10-5 2×10-5 2×10-5 

砷 2×10-4 2×10-4 2×10-4 2×10-4 

铅 2×10-4 2×10-4 2×10-4 2×10-4 

铬 3×10-4 3×10-4 3×10-4 3×10-4 

钴 8×10-6 8×10-6 8×10-6 8×10-6 

铜 2×10-4 2×10-4 2×10-4 2×10-4 

锰 7×10-5 7×10-5 7×10-5 7×10-5 

镍 1×10-4 1×10-4 1×10-4 1×10-4 

 

1．检测地点 

 

青岛市崂山区高昌路 7 号厂区 3 号楼 

 

2．检测报告无批准人签字 、“检验检测专用章”及报告骑缝章无效。 

 

3．本报告不得涂改、增删。 

 

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。 
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5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。 

 

6．未经CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。 

 

7．对本报告有疑议，请在收到报告 7 工作日内与本公司联系。 

 

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。 

 

9．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。 

 

10．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。 

 

***报告结束*** 
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 ѿ  ԋ  ҈  

̆Ņ 140 132 144 

̆m/s 9.5 8.3 9.9 

̆m3/h 56490 49989 58205 

̆m2 3.14 

̆% 10.1 9.5 10.4 
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̆m/s 9.8 9.8 9.6 
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̆m2 3.14 

̆% 8.0 9.6 10.0 
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 ѿ  ԋ  ҈  

̆Ņ 133 134 140 

̆m/s 9.8 9.8 9.5 

̆m3/h 59524 59179 56490 

̆m2 3.14 

̆% 8.6 9.2 9.7 

 
 ̔ 2# ̂ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ ȁ  ̃

 ѿ  ԋ  ҈  

̆Ņ 135 135 135 

̆m/s 11.7 11.3 11.6 

̆m3/h 70414 67748 69752 

̆m2 3.14 

̆% 10.1 10.4 9.7 
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